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Forberedelse

Sæt hætten på fingerprikkeren igen.Vrid beskyttelseshætten af lancetten.

Drej hætten og tag den af. Sæt lancetten i.

Vask hænderne og tør dem.Indstil indstiksdybden.

Blodsukkermåling

Tag en teststrimmel fra beholderen 
og luk den igen.

Tilfør blod.Tryk med tommelfingeren på sikkerhedsknappen. Pres herefter fingeren ned 
på fingerprikkeren imens tommelfingeren holdes på sikkerhedsknappen  
(ikke nødvendigvis med spænding).

Sæt teststrimlen i. Blodsukker- 
apparatet mylife™ Unio™ starter  
automatisk.

Vent, indtil symbolet “Tilfør blod”  
vises.

Fjern teststrimlen forsigtigt uden at 
komme i kontakt med blodet.

Med op / ned-knapperne kan måleresultatet markeres 
(før / efter mad)
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